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   Difficulty in endoscopic photography in TUR is due to the fact that clear vision can not 

be obtained without sufficient irrigation of the field which is secured only through wide lumen 

between the resectoscope sheath and resecting telescope of small caliber which in turn is able 
to carry only a small light. 

   This difficulty has been solved by device of a special light and a synchronizer which en-

ables momentary increase of the light by the authors in cooperation with the Shinko Medical 

Optical Instrument Co.. 

   The resectoscopic camera is presented and several endoscopic features taken with the 
camera before, during and after TURP are shown.

経尿道的電気切除術(TUR)が 本邦に於い

て行われ始めてから数年が経過 し,漸 く一般化

の傾向をみるに到つた.

TURを 満足に行なうには,先 づ切除鏡Re-

sectoscope或 いは切除鏡と同じく前方斜視 レ

ンズを有する内視鏡(例 えばMcCarthyPan-

elldoscope)に よる膀胱,膀 胱頸部及び前立腺

部尿道の内視鏡的病像の適確な把握に熟達する

ことが必須の条件である.前 方斜視 レンズによ

るこれらの部分の所見は一般の膀胱鏡の側視 レ

ンズを通じての所見 とはかなり異なるものであ

り,特 に前立腺部尿道の満足な観察は前方斜視

レソズによつてのみ可能である.

TURは 開放手術と異なり,そ の所見を術者

及び術者以外の者が同時に共同に確認すること

が極めて困難で,こ れがTUR修 得の 大きな

障 壁 とな つ て い る.著 者 らの 一人,伊 藤 は これ

ま で に も 度 々TURの 手術 手 技 に つ い て 報告

して きた が,そ の際,術 前 は も とよ り術 中及 び

術 後 の内 視鏡 所 見 を も内視 鏡 カ メ ラに よつ て捉

え よ う とい う試 み が な され た けれ ど も,種 々 の

器 械 的 条 件 に阻 まれ て,こ の 目的 は 十 分 果 され

なか つた.

そ の器械 的条 件 とは 次 の如 き もの で あ る.即

ち ・TUR開 始前 で も そ う で あ るが,特 に切 除

開 始 と共 に 出血 が 始 ま る と,灌 流 液 の 十 分 な灌

流 な くして,そ の 部 の観 察 は も とよ りそ の撮 影

も不 可能 で あ る.灌 流 液 の十 分 な 灌流 の た め に

は,灌 流 液 の流 入 す る通 路 であ る切 除鏡 鞘 部 と

テ レス コ ー プの間 の間 腔 が 十 分広 くな けれ ば な

らな い.従 つ て撮 影 に 際 して は,径 の太 い観 察

用 テ レス コー プは 不 適 格 で あ る.例 えば,最 近



16 伊藤 ・他一経尿道的前立腺切除術(TURP)に 於ける内視鏡写真

で はMcCrea(1959)及 びMims(1961)が

夫 々の 内視 鏡 カ メ ラに つ い て報 告 して い るが,

何 れ も 術前 の写 真撮 影 に止 つ て い る.従 つ て,

術 中及 び術 後 の撮 影 に は切 除 用 の細 い テ レス コ

ー プを 用 い な けれ ぽ な ら な い
.し か し一 方,細

い切 除 用 テ レス コー プの先 端 に 取付 け る撮 影 用

ライ トは 小 さい もの で あ る こ とを余 儀 な くされ

る た め に,加 熱 破 損 の 危険 な くして撮 影 に十 分

な光 を発 す る電 球 を 作製 す る こ とは極 め て困難

で あつ た.

我 々は幸 い に して新 興医 科 光 器製 作 所(所 長

福与 常 吉 氏)と の協 力 の も とに,次 に示 す よ う

なTUR用 内視 鏡 カメ ラの 作製 に成 功 し・ 昭

和36年9月 以来,こ れ に よつ て経 尿 道 的前 立 腺

切 除術TURPの 術 前 は も と よ り,術 中及 び術

後 の内 視 鏡 像 の種 々相 を 天然 色 フ イル ムに収 め

る こ とが 出 来 た.

こ こに そ の 内 視鏡 カ メ ラを 紹 介 す る と と も

に,こ れ に よるTURPに 於 け る代 表 的所 見 の

幾 つか を示 した い と思 う.

切 除 鏡 カ メ ラResectoscopiccarnera(第1

図)

これは次 の部分か ら構成 されてい る.即 ち,

1.「 切除用 テレスコープ 従来 のもの,但 し新設計

に よ り視野の より明 るい もの.

これによ り切除中の写真撮影に際 し,テ レス コープ

を取 り換え る必要がな く,同 じテ レス コープで撮影が

可能である.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ガス 入特 殊 電球

ア ダ プ ター(ア サ ヒペ ソ タッ クス用)

マ イ ク ロス イッ チ(ア サ ヒペ ソ タッ クス用)

カ メ ラ(ア サ ヒペ ソ タッ クスS2)

コー ド

特殊 変 圧器

撮影手技:

まつ 第1図 の 如 く,ア ダ プ ター及 び マ イ クロス イッ

チ を カ メ ラに取 付 け,テ レス コー プ及 び マ イ ク ロス イ

ッ チ を夫 々 コー ドで変 圧器 に接続 す る.変 圧 器 の ダ イ

ァル を廻 して,観 察 時照 診 用は6Vに 撮 影 時 照診 用 は

10・V12vize合 わせ る.次 い で撮 影 の 際は,ア ダ プ ター

のパ ヨネ ッ ト部分 を テ レス コー プ接 眼部 に 装着 し,ヵ

メラ ファ イ ソ ダーか ら観 察 しな が ら1/2～1/8秒 の 露

禺 で シヤ ッ タ ー塗切 る・ この 際 照 明電球 は カ メラに 装

着 したマイ クロスイッチによ り,シ ャッターが落ちる

直前に10～ ・2Vの 電流が流れ ・非常に 明るくな る・撮

影時に視 野を明瞭にするために灌流液を十分に流 し続

けることは勿論であ り,こ の目的 のために こそ,径 の

細 い切除用 テレス コープを必要 とするわけであ る.

写真はすぺてEktachromeに よる天然色写真 であ

るが,印 刷経費の関係上一 部のみを天然色で示 した.

内視 鏡写 真 の説 明:

第2図 膀胱 頸部狭窄.二 つの横に走 る稜線がみら

れ る.下 が膀胱頸部,上 が尿管 口間隆起であ る.正 常

では三角部から後部尿道への移行がなだらかで,こ の

ような明確な稜線はみ られない.

第3図 肥大 した前立腺中葉 のために,膀 胱三角部

はその陰にな り,左 尿管 口が辛 うじてみられ る,

第4図 肥大 した前立腺中葉及 び左葉が角 を形成 し

て前立腺肥 大特有の像 を呈す る,

第5図 肥大 した両側葉が前壁,12時 の位 置に於い

て逆V字 形 を形成 してい る(lnvertedVformation)。

第6図 中等度の 中葉肥大 及び 軽度側葉 月駄 症例

(膀胱頸部附近)

第7図 両側葉肥大の所見.中 葉肥大はない(膀 胱

頸部附近)

第8図 両側葉肥大の所見,尿 道内に突出 した両側

葉が中央で相接 してい る.

第9図 両側葉及び中葉,即 ち三葉 の肥大によ り後

部尿道に出来た深 い峡谷.

第10図 両側葉肥大の所見(精 阜附近,・下端の隆起

が精阜)

第11図 膀胱 頸部切除面.横 に平行 に走 る膀胱頸部

線維が特有であ る.

第12図 膀胱頸部切除に際 してみられ た出血点;止

血は この出血点に対 して点状に行い,広 汎な凝 固電流

の使用は避 けるべ きであ る.

第13図 腺腫組織切 除面.上 縁近 くにループの一一・部

がみえ る・ループよ り下方の朋 るい部分が腺腫組織靭

除 面であ る.,

第14図 腺腫組織切除面.腺 腫組織特有の平滑で均

一 な様相が よく示 されている
.

第15図 前立腺被膜近 くの切除に際 して,切 除面に

現われた細かい前立腺結石.

第16図 切除が進み,前 立腺被膜が近づ くと,血 管

が豊富 とな り・腺腫組織 の均等性は減 じ・よ り粗造な

線維性の組織が現われ る.

第17図 膀胱 頸部及び前立 腺切除後の前立腺窩,上

半 の暗い部分は膀胱内腔 電
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第18図 左側葉の切除が終了 したところ.右 側葉は

未だ切除前である.下 縁 の隆起は精阜.

第19図 前立腺切除終了後.尿 道前立腺部は十分切

除 され,空 洞化 してお り,硝 くみえ る.下 端に精阜が

僅かにみ られ る.

第20図 前立腺被膜の穿孔.こ のよ うな明確な穿孔

を生 じた場合は直ちに切除を中止すべ きである.

第21図 前立腺癌に於け る前立腺部尿道所見.前 立

腺 の突出は肥大症に於け るような球状,光 沢あ るもの

ではな く,多 少 とも不規則で硬い.

第22図 前立腺癌の切除面,平 滑で均一一一tk腺腫切除

面 と異な り,不 均一で 凹凸 不平,或 いは 微毛状を呈

し,又 一般に腺腫に比ぺ切除面からの出血 は少い.

結 語
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に,TURの 術前はもとより,術 中及び術後の

内視鏡写真撮影のための内視鏡 カメラの作製に

成功 したので,こ れを紹介するとともに,こ れ

を用いて撮影せられたTURPに 於ける内視鏡

所見の種々相を示した.

この研究には大阪大学医学部第二内科,清 永伍市博

士 の絶大な御指導 と御援助を頂いた.こ こに心か らの

謝意を表 したい,
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我々は新興医科光器 製作所 との 協力のもと
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提携晶で、同社研究所に於て、12力年 の歳月を費 して

完成 された新局所麻酔剤である。

【特畏】1.本 剤はそれ自体血管収縮作 用を もつ。
2.作用発現 が速かで且つ持続時間が長い。

3.急性毒性 が少 く忍容墨が大で、組織 を損傷 しない。

4.麻 酔成功率が極 めて高い。
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